Sette PV-flagget «Ikke utført PV»

[image: flagg - Ikke utført PV - mal]
«Dato» settes lik datoen når kommentaren skrives inn.
«Kommentar» skal dokumentere følgende:
· [bookmark: _GoBack]Årsak til avviket.
· Vurdering av om pasientsikkerheten er berørt eller ikke.
· Dersom pasientsikkerheten er berørt, skal kompenserende tiltak beskrives og iverksettes. Det må angis hvor lenge det kompenserende tiltaket gjelder for.
· Plan / tiltak for at PV blir utført. Om mulig skal utstyrsansvarlig beskrive anbefalt videre tiltak med utførelsesfrist. Det må spesifiseres dersom ansvarlig for tiltaket er en annen enn utstyrsansvarlig selv.
NB! Dersom pasientsikkerheten er berørt, og det samtidig ikke er mulig med kompenserende tiltak, skal utstyret tas ut av bruk.

Eksempler på «Kommentar» til PV-flagg
Ikke funnet – f.eks.:
· Avdelingseiet eller -plassert utstyr. Avdelingen involveres i letearbeidet. Varsle f. eks. MTU-kontakt og etterlyse utstyret. Dersom utstyret ikke er funnet etter rimelig innsats overlates ansvaret for å finne utstyret til eier.
[image: flagg - Ikke utført PV - forklaring - ikke funnet]

Uforutsette interne hendelser - f. eks.:
· kortvarig fravær av personell og spesielle hendelser som nødvendiggjør endret prioritering av oppgaver
[image: flagg - Ikke utført PV - forklaring - forsinket kortvarig]

Uforutsette forhold utenfor MTAs kontroll - f. eks.:
· uforutsett lang leveringstid på varer brukt til PV
· klinikk har ikke fristilt / gitt tilgang til utstyret
[image: flagg - Ikke utført PV - forklaring - lang leveringstid PV-sett]
image1.jpeg
Gruppens PV 0

Marker flere PV i listen og klikk pd Opp! B Lagre og lukk
valgt PV. De opprettede PV-arbeidsordre
Mulighet til sammensloven PV arbeids?

Vis maks 100 v PV-tidsplaner A Ikke Utfﬁrt PV

& & <1-100 ) » avi00 P Planlagt PV kunne ikke utfores i forbindelse med kontroll
(8] Ikke utfort Reg.nr E
‘Dato 18.07.2023
46785
o . Kommentar Arsak avvik
Pasientsikkerhet berort?
O F’ 43267 Ev. betende tiltak pasientsikkerhet
Plan / tiltak for at PV blir utfert
O I ng 41562
W) = 40707 “
-~ ™ e |





image2.jpeg
B Lagre og lukk

Ikke utfgrt PV

Planlagt PV kunne ikke utferes i forbindelse med kontroll

Dato 15.12.2023 ||

Kommentar Ikke funnet. MTU-kontakt varslet, men
heller ikke funnet utstyret. Avd. oppgir at
utstyret ofte l18nes av andre. Avd. har
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Kommentar Lang leveringstid av PV-sett pga. brann i fabrikk. Leverandor antar cirka seks maneders

leveringstid. Forventes hoyere forekomst av feil ved selvtest pga. tett internfilter. Skjer kun
ved oppstart og ikke under drift / behandling. Avdelingen er informert og endrer rutine til &
sld pa utstyret i god tid for bruk pa pasient. Ved ev. feil har de tilgang pa reserveutstyr.




